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今日的主题

1.抗病毒试验方法的制定背景

2.纺织品的抗病毒试验方法概要
ISO18184（Textiles-Determination of antiviral activity 

of textile products)

3.抗病毒加工纺织品的动向

4.新抗病毒试验方法的ISO提案
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国际性病毒的发生情况

参考：Newton ウイルスと感染
症

照片引用：Wikipedia

Ebola virus：2013年

MERS corona virus

：
2013年

SARS corona virus：2003年

H1N1 new strains of influenza

：
2009年

Dengue virus：2014

年
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引用：厚生労働省HP 由诺如病毒引起的食物中毒情况

日本的病毒感染现状

引用：
wikipedia

在日本每年（特别是冬季）Noro virus的感染者较多，2014年据相关报
告统计患者数量约有10,000人。※厚生労働省HP调查

因此，对病毒的关注度越来越高。

Noro virus
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诺如病毒感染者

呕吐物、排泄物

处理

新的感染风险

毛巾・抹布

地毯・地板

诺如病毒感染路径的例子
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日本抗病毒标准制定背景

・据称每天世界各地都会有病毒的相关话题被报道。

此外，流感病毒、诺如病毒对健康的影响也成为了社会性问题，消费
者对于病毒的意识有所提高。

・由于消费者意识的提高，各厂商开始研发抗病毒纤维产品。

・各厂商根据自行的试验方法对产品实施评价，并不存在标准化试验方
法。

・业界团体为了实现标准化向ISO发起提案，终于ISO18184被制定。
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ISO标准的概要

ISO18184 Textiles－Determination of antiviral activity 

of textile products.

本标准规定了测定纺织产品抗病毒活性的方法。
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试验方法
ISO18184（Textiles-Determination of antiviral activity 

of textile products)

试验菌种

・流感病毒 (Influenza virus)
・Influenza A virus[H3N2]:A/Hong Kong/8/68;

ATCC VR-1679
・Influenza A virus[H1N1]:A/PR/8/34;
ATCC VR-1469

・猫杯状病毒 (Feline calicivirus)
Feline calicivirus;Strain:F-9 ATCC VR-782

感染值测定方法
空斑法

TCID50法

8

抗病毒试验方法的介绍
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病毒的种类

试验病毒

流感病毒 猫杯状病毒

・Influenza A virus[H3N2]

・Influenza A virus[H1N1]
Feline calicivirus 

有膜 无膜

病毒照片
（摘录自Wikipedia）

寄主细胞
MDCK cell

(Dog kidney cell origin)

CRFK cell

(Cat kidney cell origin)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Feline_calicivirus.jpg


Copyright (C) 2013 BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE All Rights Reserved. 10

DNA or RNA

壳体

包膜

有膜 无膜

病毒的结构



Copyright (C) 2013 BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE All Rights Reserved. 11

分类 试验概要

正式试验 本试验是在抗病毒加工试料上接种病毒悬浊液，测定其抗病毒活性
值的试验方法。也就是说本试验是一种评价试验。

寄主细胞
验证试验

细胞毒性
确认试验

从加工试样萃取出洗脱液确认对细胞的影响情况。
※确认在不存在病毒的情况下，洗脱液是不会对细胞产生影响的。

细胞对于
病毒的感受性

确认试验

利用试验确认细胞对于病毒的感受性是正常的，并且确认使用洗脱
液后不会引起抗病毒药剂的活化。

ISO18184正式试验与寄主的验证试验
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1.病毒溶液的配制

2.在试样上接种病毒・静置

3.病毒的洗脱

4.病毒感染值的测定

试验流程
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病毒溶液的配制

MDCK细胞：
正常状态

MDCK细胞：
流感病毒入侵后的状态

细胞受到病毒的感染
导致病毒数量的增加！！
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试样的准备

・试样大小0.4g/1个测试样

※加工布、未加工布（或者棉布对照样）

・取样完毕后，使用高温高压灭菌锅灭菌
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抗病毒加工布
棉布对照样

（或者未加工布）

２小时后感染值的测定
（正式试验使用） 3个测试样 3个测试样

・细胞毒性试验
・细胞对于病毒的感受

性以及抗病毒度活性的
不活化确认试验
（寄主细胞验证试验）

6个测试样 6个测试样

接种后感染值测定
（正式试验使用） 3个测试样

各测试样的使用
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・接种上病毒溶液，

使两者在25℃的环境
下接触2小时。

病毒溶液的接种和接触条件
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・接触后，加入SCDLP培养

基20ml，将病毒洗脱出来。

・病毒洗脱后，稀释洗脱液。

病毒的洗脱和稀释
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・使用稀释液测定感染值。

测定方法：
①空斑法、②TCID50法
两种选择。

空斑法 TCID50法

病毒感染值的测定
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原液 ×10稀释 ×100稀释・・・ 蓝色部分是原始细胞
部分（未感染病毒），
通过染色使其变成了
蓝色。

透明部分是感染了病毒
的细胞部分，细胞发生
变异无法染成蓝色。

这就是空斑，测定空斑
数量。

病毒感染值的测定（空斑法）
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TCID50
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＋

＋ ＋

＋＋

原液 10-1 10-2 10-3 10-4

接种量 0.1mL

↓

TCID50是

104/0.1 mL=105/mL

＋・・・有CPE 

50%的试管出现CPE，稀释病毒溶液，利用
Behrens-Karber 法计算。

引用：（一社）繊維評価技術協議会マーク管理研修会

＊细胞变异效果（CPE；Cytopathogenic effect）是指：
由于病毒的繁殖使得培养细胞的形态发生变化

TCID50 ：50% 组织培养感染
量

病毒感染值的测定（ TCID50法）
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试验成立条件
①病毒溶液浓度：107 PFU or TCID50/ml 以上

②寄主细胞验证试验：确认对细胞没有影响

③棉布对照样（未加工布）的感染值的减少值：≦2.0
M =  log Va（接种后）－log Vb (2小时后) ≦ 2.0

抗病毒活性值的计算

Mv =log Vb（棉布对照样的2小时后感染值）－log Vｃ (加工布的2小时后感染值)

试验成立条件和抗病毒活性值

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Feline_calicivirus.jpg
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抗ウイルス活性値 評価

3.0＞Mv ≧2.0 小さい効果

Mv≧3.0 十分な効果

效果的参考评价标准（记载于ISO标准中的AnnexG）

※Mv：抗病毒活性值

抗病毒效果的参考评价标准

效果有限

良好效果

抗病毒活性值
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自从ISO18184发布以来，业界报刊多次刊登抗病毒加工的特辑。主要的抗病毒加工
对象品有口罩、医疗机关・食品工厂的工作服等。

24

引用：繊維ニュース(2015/7/29発刊
）

抗病毒加工产品的动向

抗病毒加工

将来抗病毒加工更加普及以后，也会
有很大的可能被应用到日常的衣服、
杂货品（毛巾、地毯）等方面。

（一社）繊維評価技術
協議会运用ISO18184对
抗病毒加工的纺织品的
认证制度也已经开始实
施了，现已有11家
(2015.9月止）取得了此
标识。
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抗病毒加工产品的新动向

ISO /TC61（塑料小组会）

「塑料产品的抗病毒试验」

预订提案
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川畑 孝司 Email: k-
kawabata@boken.or.jp
高麟美（主任 一般纤维试验负责人） Email: gaolinmei@boken.or.jp
姚玲 （副科长 抗菌试验负责人） Email: yaoling@boken.or.jp

如您有任何问题，可以用以下的方式联系到我们！！

mailto:k-kawabata@boken.or.jp
mailto:gaolinmei@boken.or.jp
mailto:yaoling@boken.or.jp
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非常感谢您的耐心倾听！


